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Betriebsstunden ablesen, Sauerstoffkonzentrator EverFlo

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie die Betriebsstunden ihres Sauerstoffkonzentrators ablesen.

1. Der Konzentrator zeigt mit der Seite des Typenschildes zu Ihnen. (siehe Bild)

2. Direkt oberhalb des Typenschildes befindet sich das Zahlwerk. Hier kénnen Sie die Betriebsstunden
ablesen. (siehe Bild)

Betriebsstundenzahler
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